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KIT DIAGNOLAB : Résultats SPV 1990 et 1991. 

PRINC IPE DE L'ANALYSE 

Le KIT DIAGNOLAB est un Kit immunologique mis au point par Du Pont de 

utilisant la technique ELISA. Il détecte spécifiquement les ant, gènes du ' f la 
confondues). Les résultats sont expnmés en Unîtes Antigenes (UA). Plus ce chiitre est eieve. piu 

présence de Piétin-verse est importante. 

Les prélèvements sont réalisés entre fin Février et début Mars et portent s. ur un ensemble de 
25 pieds de blé L'objectif est de recueillir avant la prise de decision de traitement une 

permettent, à l'inverse il peut ne pas évoluer. 


RESULTATS DE DEUX ANNEES D:EXBEWMEÎHAIIQ!±SJL)L 

L'étude a concerné 140 parcelles sur près de 10 régions différentes. La sensibilité du test et 
la rapidité de sa mise en oeuvre sont excellentes. 

La fiabilité est jugée bonne dans le cas de diagnostics négatifs, c'est-à-dire lorsque le Kit 
détecte peu ou pas d'antigène Piétin-verse. autrement dit où avec un minimum d erreur (2 “À. 

peut prédire Sue la parcelle sera peu attaquée et conseiller de la sorte le non traitement contre le P.et.n- 
verse (cf graphique "Prédiction négative"). 

Dans le cas des diagnostics positifs, suite aux résultats de notre expérimentation 90 et 
91 nous sommes beaucoup plus réservés. Nous avons trouvé une relativement mauvaise corr c 
entre la quantité d'antigène détectée par le KIT et l'attaque finale en parcelles. En effet, une îone 
Quantité d'Antigènes au stade 5 ne se traduit pas toujours par une attaque finale importante, a I inverse 
certaines parcelles très attaquées ont été mal détectées par le KIT. Il ne nous est donc pas possible 
conclure quant à l'utilisation du KIT DIAGNOLAB en tant que test quantitatif ayant pour ambition de 
délimiter précisément des classes de risque (Cf graphique "Prédiction positive"). 

Des études complémentaires sur un nombre de sites plus impôt tants seront nécessaires .en 
1992, notamment en ce qui concerne l'aspect échantillonnage. 
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Interprétation du graphique en prenant l’exemple des colonnes UA < 5 : sont concernées 
toutes les parcelles ayant répondu négativement au KIT (valeur nulle ou inferieure a 5 pour les Unité 
Antigènes UA). 

Ce critère sélectionne 45 % des parcelles SPV sur 90 + 91 . et se décompose comme suit : 

45 % = 39 % vrais négatifs + 6 % faux négatifs. 
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Faux négatif = parcelles 
désignées négatives par le Kit 
mais l'attaque en Juin est 
moyenne à forte (section nécrosée 
>30%). 

En conclusion, le taux 
d'erreur est de 6 % au maximum, 
et dans le cas où on ne s'intéresse 
qu'aux parcelles très attaquées 
(SN > 50 %), il tombe à 2 %<. Ce 
qui est tout à fait négligeable. 


PREDICTION NEGATIVE 

% Parcelle* / Total 



CZj % Parcelles select. ÉËËËI SN > 30 ËÜîl SN > 50 


ATTAQUES MOYENNES 

30 < SN < 40 : 17 Parcelles 

% Parcelles 



PREDIC TION PO SITIVE 


Les 2 graphiques 
comparent la représentation par le 
Kit de 2 groupes de parcelles : 


- un groupe moyennement 
attaqué en juin (section nécrosée 
comprise entre 30 et 40 %) 


- un groupe fortement attaqué en 
juin (section nécrosée supérieure 
à 50 %). 


ATTAQUES ELEVEES 

SN > 50 : 10 Parcelles 

% Parcelles 



UA KIT 


Il n'apparait aucune 
différence. Le test dans les 
conditions d'utilisation du SPV en 
90 et 91 ne peut donc être 
considéré comme un test 

quantitatif. 







